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Leiðbeiningar með TMEX fyrir Ibutton.

Með Ibutton fylgir ókeypis lítið forrit sem heitir TMEX.  Þetta forrit er dugir til að gera einfaldar aðgerðir eins og að setja síritann af stað og til að lesa af honum.   Þessar leiðbeiningar eru til þess að koma fólki af stað í að nota forritið.   

Athuga: TMEX er ókeypis útgáfa og kemur sem slík ekki í staðin fyrir dýrari seldar lausnir.  Enginn stuðningur fylgir TMEX.

Uppsetning TMEX

Fara þarf í gegnum nokkur skref til þess að setja forritið upp.  Fyrst er smellt á nafn skráarinnar (TM312-32).   
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Byrjaðu á að tengja lesarann við tölvuna.  
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Hérna er valið Next.
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Nafn fyrirtækis og einstaklings og svo er ýtt á Next.
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Staðsetning þar sem skrár eru geymdar, oftast ýtt beint á next.
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Hérna er valið hvar lesarinn er tengdur við.  Þetta er oftast com1 (1) eða USB port.
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Að lokinni uppsetningu er tölvan endurræst með því að velja finish.

Keyrsla TMEX
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Athuga stundum er fyrsti glugginn sem kemur upp ekki rétti glugginn.  Þá lítur hann út eins og þessi hérna við hliðina.  Honum er einfaldega lokað.  
Hefja síritun.

Áður en síritun hefst þarf að fara í gegnum wizard hluta forritsins.
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Time Set

Selecting tis opton wil force the Thermochion ine to match
the current PC tme.

Curent DS1921 Time:  Wednesday 01/28/2004 11:3309
Curent PC Time: Wednesday 01/28/2004 11:38:44

¥ Set Time from PC Clock.
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Dagsetning er leiðrétt miðað við tíma tölvunnar, einnig er hægt að setja inn tímann handvirkt.
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Time Alarm

Selecttine alam mode. When a tine alam maich i detected
the D51321 wil respond to a condiiona search.

DS9097U <COM1> Fead time: Success ‘Thermochron Viewer





Viðvarnari eru valdar.  Hægt er að velja af hvaða tilefnum viðvarnir (alarm) eru sérstaklega skráðar.
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Mission Start Delay

The Mission Start Delay specifies the amountoftime o deley
before stating a mission and begiming to make temperature:
readings.

Selectthe numbe of Days, Hous, and Minutes o deley. The
totalnumber ofstat delay minutes s displaye 1o the ight
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Uppahafstöf ef síritinn á ekki að byrja strax að skrá strax.
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Sample Rate

The Sarmple Rate specifes the nurber o minutes between
temperalure readings once the mission begis.
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Skráð á tíðni sem á að skrá. Hægt er að velja frá 1 – 256 mínútna fresti.
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Sírtinn skráir sérstaklega ef hitastig fer út fyrir viðmiðunargildi.  Neminn getur geymt nokkur svona gildi.
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time:starped temperature readings. Readings beyond 2048 wil st
be recorded n the temperatur fistogram.

Wi the curtent sample rate, 2048 time-stamped terpersture
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I~ Erabe Falivar
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Roll-Over.  Með því að haka í roll-Over skrifar skráir hann niður í tillsettan tíma og byrjar svo að eyða aftan af minninu.  Ef ekki er hakað í Roll – over hættir hann þegar minnið er fullt.
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Að lokum eru þetta staðfest með því að ýta á Finish
Gögnin skoðuð:
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Með því að velja flipann sem heitir Mission Results er hægt að skoða gögnin í síritanum.  

Fyrst er smellt á read data, þá sækir ritinn gögnin. 

Export result: Gögnin eru flutt yfir í skrá sem hægt er að sækja t.d. í Excel.

Staða sírtians:
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Upplýsingar um stöðu síritans.  

Flutningur í Excel

Hægt er að taka gögni sem flutt hafa verið inn í kerfið og setja inn í Excel til frekari vinnslu.  Það er gert í nokkrum þrepum.
Undirbúningur fyrir export á gögnum

[image: image19.emf]
Fara í options og taka af Show F/C on Temperatures. Næst er slegið á export results og valinn staður fyrir skránna þar sem auðvelt er að finna hana, t.d. í möppu með öðrum síritagögnum (c:/datalogger) eða í rótinnn (C:/). Nafn skráarinnar er sjálfvalið Trec.  Hins vegar er tilvalið að gefa henni lýsandi heiti t.d. dagsetninginin sem hún er vistuð.
Import í Excel
Excel er opnað, því næst er farið í importer external data undir Data flipanum. 
[image: image20.emf]  Þar er import data valið. Því næst er valið delimited og ýtt á next.
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Í skrefi 2, er hakað við í semicolon og svo er ýtt á next.
Að lokum er ýtt á finish og upplýsingarnar birtast í excel skjalinu.  Hægt er að vinna með gögning t.d. að gera excel graf eða frekari athugund á gögnunum. Efst birtist frekari upplýsingar en fyrir neðan birtast raunverulegar tölur.
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